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VEc: Odpovdd'na dotaz vznesenj v souvislosti s veiejnou zakrizkou mal€ho rozsahu s n6zvem
,,N6kup centrifug pro projekt CZ-OPENSCREEN: N6rodnf infiastruktura pro chemickou biologii"

Timto Viis informujeme o vyjidieni Zadavatele (viz piiloha) k niZe uvedenfm dotaz&m vznesenjm
v souvislosti s veiejnou zak6zkou mal€ho rozsahu s n6zvem ,,N6kup centrifug pro projekt CZ-
OPENSCREEN: N6rodni infrastruktura pro chemickou biologii".

Dotaz l:

V technickj,ch poiadavcich pro multifunkini centrifugt (poloika 3. a 4.) mate uvedeny vidy poiadavlgt
na rotor a adaptery. Aby jste mdli funkini sestavu je nutnd rovndZ poiidit zAvdsy ftuckets) do rotoru a
piipadne vika, kteri nejsou souidsli samotnich rotoru, ale jejich volitelnd piisluiensn[. Nevim, jestli
tyto zdvdsy pilpadnd i vika jiZ vlastnite nebo maji bil rovndZ souidsti nabldlq - opet jsou rfrznd typy.

Odpov6d' l:
Zadavatel piedpokl6dri 2e zlvdsy (buckets) a vikajsou soudasti dod6vky.

DottzZi

Poiadovani rotory a veikerd piisluienstvf pro stolni multifunkini centrifugu (poloika 4.) maji bj,t
pouze v uvedendm poitu - tedy Ix rotor, 4x adapter na 15 ml a 50 ml, lx adapter na milcro titraini
destiilqt neboje to my|leno pro ka1dou centrifugu zvldft'a tedy 3x rotor ...

Odpov6d'2:
PoZadovand rotory a piislusenstvi jsou vZdy poditiny kjedn6 stolni multifunkCni centrifuze (polo2ka
4), tedy je nutnd uvedend mnozstvi piisluienswi vyn6sobit poZadovan;y'm podtem stolnich
multifunkdnfch centrifug (poloZka 4). Soud6sti jsou vztaZeny k poloZce 4, kteriije v mnoZstvi 3 ks.
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