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VIc: Odpovdd na dotaz vznesenf v souvislosti s velejnou ztkA*ou mal6ho rozsahu s ndzvem

,,N{kup centrifug pro projekt CZ-OPENSCREEN: N6rodnl infrastruktura pro chemickou biologii".

T{mto VAs informujeme o vyjidteni Zaduatele (viz pllloha) k nlZe uvedenim dotazim vznesenym

v souvislosti s velejnou zaklzkou maldho rozsahu s ndzvem ,,N6kup centrifug pro projekt CZ-
OPENSCREEN: Nirodnl infrastruktura pro chemickou biologii".

Dotez 1:

3x stolni multifunklni centrifuga (poloika 4.) md blt v chlazenim provedeni? V blittlch speciJikacich

mdte uvedeno chtazen! -10oC - 40oC (takovi nodel nd oviem zase jini rozmCry nel ie wedeno v
zdnCru specifikace - 60 x 70 x 40). y podswe pohtd se md jednat rovnCZ o chlazenou veni, ie to
stejni model jako poloika 3.

OdpovEd 1:

V poloZce d. 4 se nejedn6 o chlazenou c.entrifugu. PoZadavky pro chlazenl byly pfi sepisovfni

technickfch poZadavkt do poloZky C. 4 - stolnl multifunkdni centrifuga 3x naps6ny omylem.
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