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V6c: Odpovdd na dotaz vznesen;i v souvislosti s veiejnou nadlimitni zaklzkou nd6vanou
v otevien€m lizeni s ndzvem ,,CZ - OPENSCREEN: Ndkup robotick€ sestavy pro automatizovanou
mikroskopickou analjzu".

Timto V6s informujeme o vyjfdleni Zadavatele k nfZe uvedenjm dotaztm vznesenlm v souvislosti
s veiejnou nadlimitni zakbzkou zadAvanou v otevlendm iizeni s n6zvem ,,CZ - OPENSCREEN:
Nrikup robotickd sestavy pro automatimvanou mikroskopickou analfzu".

Dotaz l:
V odstavci 1.4 Pfilohy i.2 - Technickd podminky uvederj, nizkokapacilni zdsobnik mikrodestiCek do
uvedeni sestavy nezapadd, nebot' sestava neobsahuje exlernl pipetovaci stanici (iquid handling
nodule). VyZadujete jeho doddni bezpodmineCnd, piesto, Ze pii instalaci sestavy jej nebude moino
zprovoznit a oveiit jeho funkci v rdmci celiho systimu?

Odpov6d l:
Ano, Zadavatel poZaduje doddni poloZky c. 1.4 Ptilohy 2 - Technickd podminky, nizkokapacitni
z6sobnik mikrodestilek.
Dle podminek pro zprovomdni a pfedenl Robotickd sestavy pro automatimvanou mikroskopickou
analfzu bude poloZka 1.4 - n{zkokapacitni ztrsobnlk mikosdestidek vyuZita v r6mci integrace systdmu
a bude souCSsti plejimaciho testu.

Dotsz2:
V popisu piejimaciho testu (SAT) v Technichj,ch podminkdch je poiadavek na pipetovdni lul aliquottit
roztoku z destiCky B (z pozice AI) do deseti pozic v destiice A (BI aZ 810). Je uvedend velikost
aliquotu sprdund?

Odpov6d 2:
Ano, uveden6 velikost aliquotu je spr6vnd. Velikostje I mikrolitr.
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