
Software pro GC/MS



ChemStation

MěřeníVyhodnocování



6890N + 5975B → „Sequence“ → „Edit Sequence“

Spuštění analýzy



Sample Log Table



Smažte předchozí sekvenci

označit myší řádky

→ klik pravým tlačítkem

→ „Delete Rows“



Po vyplnění a kontrole  → OK

Vyplňte tabulku

název metody teplota nástřiku split* hmotnostní rozsah teplotní program

AS_M-nizke_C-nizke 200°C 10:1 do 600 m/z 40°C(2min) →8°C/min do 200→15°C/min do 320°C (3 min)

AS_M-nizke_C-vysoke 200°C 50:1 do 600 m/z 40°C (2min) →8°C/min do 200→15°C/min do 320°C (3 min)

AS_M- vysoke _C-nizke 230°C 10:1 do 800 m/z 60°C(2min) →10°C/min do 320°C (10 min)

AS_M- vysoke _C-vysoke 230°C 50:1 do 800 m/z 60°C(2min) →10°C/min do 320°C (10 min)



Uložte sekvenci



Spusťte analýzu



„Solvent delay“ Vždy NO !!!!!!!!!!!!!!



Vyhodnocení 

 Pokud máte k dispozici ChemStation : 

stáhnout data z D/DATA/….přes ftp: klienta v 

Total Commander nebo flash disk

 Licence na ChemStation – J. Cvačka

 Pokud nemáte k dispozici ChemStation

můžete si vyhodnotit svá data na PC v 

místnosti 107

 Naměřená data si zálohujte na svých 

počítačích, budou se průběžně mazat



Otevření doměřené

analýzy → Pravé 

tlačítko myši na 

souboru → „Load“ 

Otevření probíhající analýzy – „Take Snapshot“

Otevření naměřených dat



Zvětšení píku

Potáhnutí levým tlačítkem myši

– požadovaná oblast v rámečku 

(zpět – dvojklik levým tlačítkem

myši)



Sejmutí spektra 

a odečtení pozadí

Sejmutí spektra – potáhnutí pravým

tlačítkem myši – požadovaná oblast v 

rámečku 

(zpět – dvojklik levým tlačítkem myši)

Odečtení pozadí

1. Sejmout spektrum píku

2. Sejmout spektrum pozadí

3. Kliknout na ikonu „Subtract“



Prohledávání knihovny - NIST

Dvojklik pravým 

tlačítkem myši na 

spektrum



Tisk na papír nebo 

do PDF

Pozn: Požadovanou tiskárnu nastavit 

„defaultně“ v nastavení počítače



Zobrazení 

extrahovaného 

chromatogramu

Návrat k „TICu“



Integrace

Integrace – potáhnutí pravým

tlačítkem myši při základně píku

Manuální integrace

Automatická integrace



Překrývání chromatogramů



 V případě problémů s měřením kontaktujte 
pracovníky oddělení MS 

 Vladimír Vrkoslav 

• Tel. 347 

• místnost : A, JV, 1.85

 (Josef Cvačka) 

• Tel. 303, 

• místnost: A, JV, 1.90


